VACUETTE® greiner

HOLDEX® Tek Kullanimhk Tutucu PP

0123 (steril)
Kullanim Talimatlari

Yalnizca su iriin numarasi igin gegerlidir: 450241

Kullanim Amaci

HOLDEX® Tek Kullanimlik Tutucu PP, disi luer portlu kan alma cihazlariyla birlikte vendz kan alma iglemlerinde kullaniimak Uzere
Uretilmigtir.

Uriin tanimi

Ustiinde merkezden sapmis erkek luer baglantili steril, tek kullanimlik, atilabilir plastik tutucu. Takili kan alma cihazinin kapagi
delinerek kan almay! kolaylastirmak igin tutucunun i¢ tarafina paslanmaz gelik, mansonlu bir igne baglanir.

Tutma

1. Ambalaji dikkatlice agin.

2. Tutucuyu bir elinizle tutarak, tutucunun Ustiinde bulunan erkek luer baglantisini, segilen kan alma cihazinin digi luer
baglantisina takin. Baglantilarin birbirine sikica sabitlendiginden emin olun.

3. Kan alma islemini tesisinizin politikasina uygun olarak gerceklestirin.

4. Kani aldiktan sonra asagida agiklandigi gibi atin.

Saklama

Tutucuyu 4-25°C’de (40-77°F) saklayin
NOT: Dogrudan giines isidina maruz birakmayin. Tavsiye edilen maksimum saklama sicakliginin asilmasi, tutucunun
bozulmasina neden olabilir.

Onlemler/Dikkat Edilecek Konular

Talimatlar uygun bir bicimde yerine getirildiginde, cihaz amaclandidi gibi galisacaktir.

Her bir aksesuar igin mutlaka kullanim talimatlarini inceleyin.

Bu cihazi kullanarak kan aldiginiz sirada mutlaka eldiven takin.

Kullanmadan 6nce ambalajlarin her birinin saglamhgini kontrol edin. Yirtilan ambalajlan kullanmayin.
Yalnizca tek hasta tizerinde tek kullanimliktir. Zararl enfeksiyon riski nedeniyle tekrar kullanmayin!
Kullanim ve atma sirasinda ellerinizi daima ignenin gerisinde tutun.

Tutucunun i¢ tarafina kesinlikle dokunmayin.

Bir ignenin kapagini kesinlikle tekrar kapatmayin. Guvenlik aksesuarlarinin kullaniimasi énerilir.
Vakumlu kan alma sistemi kullanirken tuplerin dogru bir bigcimde doldugunu mutlaka kontrol edin.
Kan alma proseduri sirasinda, geri tepmeyi 6nlemek ve tam vakum ¢ekimini saglamak igin kan alma tipunu
basparmaginizla bastirarak yerinde tutun.

. Uriin, bu talimatlar uyarinca yalnizca uygun egitimi almis saglik uzmanlari tarafindan kullaniimalidir.

Elden ¢ikarma

Bulasici maddelerin uygun bir sekilde elden ¢ikariimasina yonelik genel hijyen ilkeleri ve kanuni diizenlemeler g6z 6niine alinmali
ve uygulanmalidir. Tutucuyu ve tim tek kullanimlik aksesuarlari, kullandiktan sonra uygun bir biyolojik tehlike atik konteynirina
birlikte atin.

Etiket bilgileri

Uretici Sicaklik limiti

Parti kodu Kullanim talimatlarina bagvurun

Son kullanim tarihi @ Yeniden kullanmayin

HIE S

Katalog numarasi (USA) Bu Cihaz Regete ile Verilir

STERILE ﬂ Isinlama yoluyla sterilize edilmistir

Dikkat: ABD Federal Yasalari, bu cihazin yalnizca bir hekim tarafindan veya bir hekimin talimati Gzerine satilmasina izin verir.
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