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Torniquete desechable VACUETTE® 
Instrucciones de uso 

 

 

Uso previsto 

El torniquete desechable VACUETTE® se utiliza en la extracción rutinaria de sangre para aplicar presión sobre el brazo y facilitar la 
visibilidad de las venas con el fin de encontrarlas y sentirlas con mayor facilidad. Solo el personal sanitario debidamente formado puede 
utilizar este producto y dicho uso debe efectuarse de acuerdo con las presentes instrucciones. 
 

Descripción del producto 

El torniquete desechable VACUETTE® está fabricado con caucho sintético. No está fabricado con látex de caucho natural para evitar 
alergias e irritaciones cutáneas. Las piezas preperforadas se pueden arrancar fácilmente según sea necesario.  
 

Manipulación 

    
 

1 Coloque el torniquete de 7,5 
a 10 cm por encima del punto 
de punción. 
 

 

2 Envuelva el torniquete 
desechable VACUETTE®  
alrededor del brazo, cruzando 
las hebras una por encima de 

 

3 Inserte la hebra superior por 
debajo del torniquete cruzado 
para crear un bucle, sin que se 
salga el extremo. 

 

4 Cuando la sangre fluya hacia 
el primer tubo, afloje el 
torniquete tirando del extremo 
derecho hacia arriba. 

 
Si se ha aplicado un torniquete durante más de 1 minuto antes de acceder a la vena, debe soltarse y volver a aplicarse tras 2 minutos 
antes de realizar la venopunción.1 
 

Precauciones/advertencias 

 No aplique presiones elevadas que puedan afectar al flujo sanguíneo arterial de la extremidad.  
 Retire el torniquete una vez que la sangre empiece a entrar en el primer tubo.  
 Una estasis demasiado prolongada y elevada puede provocar una hemólisis. 
 No lo utilice sobre piel dañada. 
 Deseche el torniquete inmediatamente después de su uso y no lo reutilice. 
 La reutilización del torniquete desechable puede provocar enfermedades en el paciente debido a la contaminación cruzada. 
 
Aplicable únicamente a los Estados miembros de la Unión Europea: En caso de que se produzca algún incidente grave en relación con el 
producto, se deberá informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que esté establecido el usuario o 
paciente. 
 

Almacenamiento  

Temperatura de almacenamiento: hasta 25 °C. Evitar la exposición a la luz solar directa.  
 

Eliminación 

Eliminación conforme a las políticas del centro pertinente.  
 

Información de la etiqueta 
 

 
Fabricante 

 
Mantener alejado de la luz 
solar  Dispositivo médico 

 
Fecha de caducidad 

 
Límite superior de 
temperatura  

Representante autorizado en 
Suiza 

 
Código del lote 

 
No reutilizar  Responsable en Reino Unido 

 
Número del catálogo  

Consulte las instrucciones de 
uso 
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