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C€ VACUETTE® QUICKSHIELD Complete D

0123 (med drejeligt sikkerhedsskjold)
Brugsvejledning

Tilsigtet brug

VACUETTE® QUICKSHIELD Complete er beregnet til anvendelse sammen med VACUETTE®-blodprgvergr som ét samlet system
til brug ved almindelige venepunkturer. Produktet er konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at daekke
kanylen gjeblikkeligt efter udferelse af venepunktur for dermed at beskytte mod utilsigtede nalestiksskader. Produktet er kun til
engangsbrug og bar kun bruges af uddannet sundhedspersonale og i overensstemmelse med denne brugsvejledning.

Produktbeskrivelse

Den sterile VACUETTE® QUICKSHIELD Complete bestéar af en enkelt VACUETTE® QUICKSHIELD-sikkerhedsrarholder med en
praemonteret VACUETTE®-universalkanyle til prgvetagning i en blisterpakning. Den sterile plastrgrholder til engangsbrug er
konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at daekke kanylen gjeblikkeligt efter udfarelse af venepunktur.

Forholdsregler/forsigtighedsregler

1. Brug ikke VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, hvis den er beskadiget.

2. En VACUETTE® QUICKSHIELD Complete, der bliver kontamineret med blod, anses som smittefarlig og bar bortskaffes med
det samme.

3. Seet ikke haetten pa kanylen igen.

4. Bgj ikke kanylen.

5.  Efter udferelse af venepunktur skal den brugte kanyle med VACUETTE® QUICKSHIELD-sikkerhedsrgrholderen bortskaffes

som en samlet enhed i en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med laboratoriets gaeldende politikker

og procedurer.

Hold altid haenderne bag kanylen under brug og bortskaffelse.

Alle biologiske prgver og skarpe genstande, der har veeret brugt til blodpravetagning, skal handteres i henhold til

laboratoriets geeldende politikker og procedurer.

8. Sgg relevant laegehjeelp i tilfaelde af eksponering for biologiske praver (f.eks. i tilfaelde af stikskader), da der er risiko for, at
sadanne prgver kan overfgre HIV, viral hepatitis eller andre infektionssygdomme.

9. Bortskaf alle skarpe genstande, der har veeret brugt til blodprgvetagning, i beholdere til biologisk farligt affald, der er
godkendt til dette formal.

10. Der skal altid baeres handsker under udfgrelse af venepunktur for derved at nedsaette eksponeringsrisikoen.

No

Opbevaring for brug

Opbevar rgr ved 4 - 36 °C (40 — 97°F).
BEMAERK: M4 ikke udsaettes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medfare, at
holderen beskadiges.

Handtering

L/AES FOLGENDE OPLYSNINGER, FOR VENEPUNKTUR FORETAGES.
FOR AT MINDSKE RISIKOEN FOR KONTAKT MED BLODET SKAL DER BZARES HANDSKER UNDER VENEPUNKTUR OG
ARBEJDE MED BLODPR@VERGR!

1. Abn blisterpakningen, og tag produktet helt ud af emballagen.

BEM/ERK: Blisterpakningen indikerer at produktet er sterilt og i hel stand. Hvis blisterpakningen er brudt eller beskadiget,
skal VACUETTE® QUICKSHIELD Complete bortskaffes og en ny tages i brug.

BEM/ERK: Bgj ikke kanylen, og brug ikke VACUETTE® QUICKSHIELD Complete-sikkerhedsrarholderen, hvis kanylen er
bajet.

Prikken pa kanylehaetten angiver placeringen af den affasede kant.

2. Skjoldet kan drejes til den foretrukne position pa holderen, hvor det bliver siddende under
venepunkturen.

3. Veelg et punktursted. Anleeg stase (maks. 1 min.), og desinficer venepunkturstedet.
Venepunkturstedet ma ikke palperes efter desinfektion!

4. Anbring patientens arm, s& den peger skrat nedad. Fjern kanylehasetten. Udfer
venepunkturen, mens patientens arm peger nedad og proppen pa rgret vender opad.

5. Tryk reret ind i VACUETTE® QUICKSHIELD Complete-sikkerhedsrgrholderen, indtil kanylen treenger igennem proppens
gummimembran. Sgrg for at centrere rgret i VACUETTE® QUICKSHIELD Complete-sikkerhedsrgrholderen, nar du stikker
det igennem gummiproppen, sa du undgar at stikke igennem sidevaeggen, hvilket vil medfere tab af vakuum.

6. Fjern stasen, s& snart der ses blod i reret. Blodproven ma ikke komme i bergring med rgrets gummiprop eller
kanylespidsen under prgvetagningen. Det betyder, at reret under ingen omsteendigheder ma vendes pé hovedet under
prgvetagningen. Hold rgret pa plads ved hjeelp af tommelfingeren, indtil det er helt fyldt.

BEMAERK: Der kan i nogle tilfeelde lgbe blod ud ved kanylens gummibeskyttelse. Traef almindelige
sikkerhedsforanstaltninger for at minimere eksponeringsrisikoen.
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7. Anbring det nzeste rgr i holderen. Sgrg for, at blodprgven ikke kommer i bergring med rgrets gummiprop eller
kanylespidsen under prgvetagningen.

8. Sa snart blodet stopper med at Igbe ind det sidste rgr, skal du forsigtigt fierne kanylen fra venen, idet du trykker mod
punkturstedet med en ter, steril vattampon, indtil blegdningen stopper. Nar blodet koagulerer, kan du evt. sezette et
hzefteplaster eller en forbinding pa.

Saet ikke haetten pa kanylen igen! Genmontering af haetten pa kanylen ager risikoen for nalestiksskader.

BEMAERK: Efter venepunktur kan der vaere overskydende blod i rgrets prop. Tag de nedvendige forholdsregler under
handtering af rer for at undga kontakt med dette blod.

Aktivering af sikkerhedsskjoldet
Folg nedenstaende procedurer umiddelbart efter, at du har fiernet kanylen fra venen, for at aktivere sikkerhedsskjoldet, som
beskytter mod nalestiksskader.

1. Aktivér sikkerhedsskjoldet ved forsigtigt at trykke skjoldet ind mod nalen pa et stabilt underlag. Aktivering kan ogsa ske
med tommelfingeren eller en anden finger, men i sa fald skal tommelfingeren eller den anden finger altid holdes bag
skjoldet. (Se A1/A2)

2. Der lyder et klik, nar sikkerhedsskjoldet er korrekt og fuldt aktiveret. Risikoen for nalestiksskader er dermed naesten fiernet.
(B)

3. Kassér den brugte kanyle sammen med VACUETTE® QUICKSHIELD Complete i en egnet beholder til skarpe genstande.
©

BEMAERK: Undlad at udlgse eller genaktivere sikkerhedsmekanismen med magt, efter den er blevet aktiveret.

Bortskaffelse

De generelle retningslinjer for hygiejne og lovmaessige bestemmelser vedr. korrekt bortskaffelse af smittefarlige materialer
skal respekteres og falges.

Brug af engangshandsker kan reducere infektionsrisikoen.

Forurenede sikkerhedsrgrholdere skal bortskaffes umiddelbart efter blodpravetagningen i dertil egnede affaldsbeholdere til
biologisk risikoaffald, som efterfglgende kan autoklaveres og braendes.

Oplysninger pa etiketten

Producent Sterilisation ved bestraling
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Udlgbsdato Ma ikke genanvendes

Katalognummer Temperaturgraense

Lot Batchkode D}] Lees brugsvejledningen
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