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SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning 
Brugsanvisning 

 
 
Tilsigtet brug 
 
SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning anvendes til rutinemæssig venepunktur. Kanylen med sommerfugl til SAFETY 
blodprøvetagningssæt er konstrueret med et sikkerhedsskjold, som kan aktiveres for at dække kanylen øjeblikkeligt efter blodprøvtagningen og dermed 
beskytte mod utilsigtede nålestiksskader. Holderen til bloddyrkning bruges til at fylde blod i bloddyrkningsbeholdere og -rør.  
 
Produktbeskrivelse 
 
SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning er en steril blodprøvetagningskanyle til engangsbrug med vinger, som er fastgjort til en fleksibel 
slange med en påsat holder til bloddyrkning. Holderens design gør det muligt at opsamle blod i bloddyrkningsbeholdere og VACUETTE®blodprøverør. Disse 
produkter er ikke fremstillet med naturgummilatex. Produktet må udelukkende anvendes af korrekt oplært sundhedspersonale i henhold til denne 
vejledning. 
 
Forholdsregler/forsigtighedsregler 
 
• Kontrollér SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning før brug. SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning må ikke anvendes, 

hvis det er beskadiget. 
• SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning må ikke anvendes efter udløbsdatoen. 
• Ethvert SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning, som kontamineres med blod, anses som smittefarlig og skal bortskaffes straks. 
• Undlad skødesløs udløsning af låsen eller at trække kraftigt i sommerfuglen, da dette vil kunne kompromittere enhedens integritet. 
• Sæt ikke beskyttelseshætten på nålen til SAFETY blodprøvetagningssættet igen. Genmontering af beskyttelseshætten på kanylen øger risikoen for 

nålestiksskader. 
• Undlad at udløse eller genaktivere sikkerhedsmekanismen på SAFETY blodprøvetagningssættet med magt, efter den er blevet aktiveret. 
• Efter udførelse af venepunktur skal den brugte kanyle fra SAFETY blodprøvetagningssæt + holder til bloddyrkning bortskaffes som en samlet enhed i 

en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med laboratoriets gældende politikker og procedurer. 
• Hold altid hænderne bag kanylen under brug og bortskaffelse. 
• Buk ikke kanylen. Bøjning af kanylen kan forårsage smerte hos patienten, forårsage nålestiksskader, kan føre til kontaminering af kanylen og 

forårsage infektioner, kan føre til hæmolyse af prøven eller beskadige kanylen og kanylespidsen. 
• Alle biologiske prøver og tilbehør til blodprøvetagning (f.eks. lancetter, kanyler, luer-adaptere og blodprøvetagningssæt) skal håndteres i henhold til 

gældende politikker og bestemmelser. 
• Søg relevant lægehjælp i tilfælde af eksponering med biologiske prøver (f.eks. i tilfælde af stikskader), da der er risiko for overførsel af HIV (AIDS), viral 

hepatitis eller andre infektionssygdomme. 
• En brugt kanyle skal betragtes som kontamineret og skal bortskaffes i en godkendt beholder til skarpe genstande umiddelbart efter brugen. 
• Må ikke genbruges. Genbrug af dette produkt kan give anledning til skadelige infektioner, tilskadekomst eller død. 
• Kassér alle brugte SAFETY blodprøvetagningssæt med holderen i en beholder godkendt til bortskaffelse af biologisk risikoaffald. 
• Bær altid handsker under udførelse af venepunktur for at minimere eksponeringsrisikoen. 
• Der skal udvises forsigtighed under blodprøvetagning på eksempelvis immobiliserede patienter og patienter med hæmofili eller epilepsi. 
• På grund af risikoen for overfladekontamination, hvis der drypper blod fra den brugte kanylespids, anbefales det at bortskaffe kanylen med spidsen 

opad. 
• Sikkerhedsmekanismen må aldrig dækkes med tape. 
• Forsøg ikke at manipulere sikkerhedsmekanismen efter aktivering. 
 
Opbevaring 
 
Opbevar produktet ved 4-36 °C (40-97 °F). 
BEMÆRK: Må ikke udsættes for direkte sollys. Overskridelse af den anbefalede opbevaringstemperatur kan medføre, at holderen beskadiges. 
 
Håndtering  
 
• Rens punkturstedet og dine hænder i overensstemmelse med de gældende godkendte procedurer.  
• Desinficer blodprøveglassenes ubeskyttede septa med en alkoholserviet og lad dem lufttørre. 
• Udfør venepunktur, mens patientens arm holdes nedad. Bloddyrkningsbeholdere og blodprøverør skal stå lodret under blodprøvetagningen. 

BEMÆRK: Følg producentens vejledning for korrekt håndtering af bloddyrkningsbeholdere.  
• Placer holderen til bloddyrkning på flasken og tryk ned.  
• Når den korrekte mængde blod er udtaget, flyttes holderen væk fra glasset, og (om nødvendigt) fortsættes med blodprøvetagningen i et yderligere 

bloddyrkningsbeholdere eller VACUETTE® blodprøverør. 
• Når blodprøven er taget, lægges forsigtigt gaze over blodprøvetagningsstedet uden at udøve tryk. 
• Med én hånd aktiveres sikkerhedsmekanismen på SAFETY blodprøvetagningssættet ved at trykke på begge sider af sikkerhedsmekanismen for at 

aktivere låsen. Skub sikkerhedsmekanismen bagud, indtil der høres et tydeligt klik. Klikket er tegn på, at sikkerhedsmekanismen er blevet korrekt 
aktiveret.  

• Øv forsigtigt tryk på punkturstedet med gazen i henhold til den gældende protokol. 
BEMÆRK: Der må ikke påføres for kraftigt tryk mod punkturstedet. 

• Produktet bortskaffes sammen med holderen til blodkultur som én enhed i en egnet beholder til skarpe genstande i overensstemmelse med gældende 
politikker og bestemmelser. 
BEMÆRK: Hold altid hænderne bag kanylen under brug og bortskaffelse. 

 
Bortskaffelse 
 
• De generelle hygiejneretningslinjer og lovbestemmelser for korrekt bortskaffelse af infektiøst materiale skal følges og overholdes.  
• Der bør anvendes engangshandsker for at undgå infektion.  
• Kontaminerede produkter med kanyle skal bortskaffes umiddelbart efter blodprøvetagningen i dertil egnede affaldsbeholdere til biologisk risikoaffald, 

som efterfølgende kan autoklaveres og brændes. 
 
Oplysninger på etiketten 
 

 
Producent 

 
Temperaturgrænse 

 Anvendes før: 
 

Må ikke genanvendes 

 Batchkode  Steriliseret med ethylenoxid 

 Katalognummer  
 Læs brugsanvisningen 

 
Produktionsdato   

 
Forsigtig: I henhold til amerikansk forbundslovgivning må dette produkt udelukkende sælges eller ordineres til en læge. 
 
Litteratur: 
CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017. 
CLSI. Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guidline. CLSI document M47-A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2007. 
 
 

Produktionssted: 
Nipro (Thailand) Corporation Ltd., 
10/2 Moo 8 Bangnomko, Sena,  
Phra Nakhon Si Ayutthaya 13110, Thailand 
Fremstillet i Thailand 
Distribueret af Greiner Bio-One GmbH, Østrig 
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