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SAFETY vereproovi võtmise komplekt + verekultuuri hoidik 
Kasutusjuhend 

 
 
Kasutusotstarve 
 
SAFETY vereproovi võtmise komplekti + verekultuuri hoidikut kasutatakse tavapärastes veenipunktsiooni protseduurides.  SAFETY vereproovi võtmise 
komplekti tiibadega nõel on turvakaitsmega, mille saab aktiveerida nii, et see kataks nõela kohe pärast vereproovi võtmist, et pakkuda kaitset tahtmatu 
vigastuse eest nõelatorkega. Verekultuuri hoidikut kasutatakse vere lisamiseks verekultuuri pudelitesse ja katsutitesse.  
 
Tootekirjeldus 
 
SAFETY vereproovi võtmise komplekt + verekultuuri hoidik on ühekordselt kasutatav steriilne tiibadega vereproovi võtmise nõel, mille küljes on eelnevalt 
verekultuuri hoidikuga ühendatud painduv toru. Hoidiku ehitus võimaldab vere kogumist verekultuuri pudelitesse ja VACUETTE® vere kogumise katsutitesse. 
Need tooted ei ole valmistatud looduslikust kummilateksist. Seda seadet tohivad kasutada vastava väljaõppe läbinud tervishoiutöötajad ainult nende juhiste 
kohaselt. 
 
Ettevaatusabinõud/hoiatused 
 
• Kontrollige SAFETY vereproovi võtmise komplekti + verekultuuri hoidikut enne kasutamist. Ärge kasutage SAFETY vereproovi võtmise komplekti + 

verekultuuri hoidikut, kui need on kahjustatud. 
• Ärge kasutage SAFETY vereproovi võtmise komplekte + verekultuuri hoidikut pärast nende aegumiskuupäeva. 
• SAFETY vereproovi võtmise komplekti + verekultuuri hoidikut, mis on verega saastunud, loetakse ohtlikuks ja see tuleb kohe ära visata. 
• Hoiduge luku hooletult vabastamisest või tiiva jõuga tõmbamisest, sest sellised toimingud võivad kahjustada seadme terviklust. 
• Ärge pange SAFETY vereproovi võtmise komplekti nõelale korki tagasi. Nõelakorgi tagasipanek suurendab nõelatorkest tingitud vigastuste ja kahjulike 

infektsioonide riski. 
• Kui SAFETY vereproovi võtmise komplekti kaitsemehhanism on aktiveeritud, ärge seda jõuga lahti võtke ega uuesti aktiveerige. 
• Pärast veeni punkteerimist visake kasutatud nõel koos SAFETY vereproovi võtmise komplekti + verekultuuri hoidikuga ühes tükis sobivasse teravate 

esemete konteinerisse, järgides oma asutuses kehtivat korda. 
• Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga. 
• Ärge nõela painutage. Nõela painutamine võib põhjustada patsiendile valu, nõelatorkevigastusi, nõela saastumist ja seeläbi infektsioone, proovi 

hemolüüsumist või kahjustada terastoru ning nõelaotsa. 
• Käsitsege kõiki bioloogilisi proove ja vereproovi võtmiseks kasutatavaid „teravikke“ (lantsette, nõelu, Luer-adaptereid ja vereproovi võtmise komplekte), 

järgides asutuse poliitikaid ja protseduure. 
• Läbige vajalik arstlik kontroll, kui olete kokku puutunud bioloogiliste proovidega (nt torkevigastuse tõttu), kuna sel viisil võib levida HIV (AIDS), viiruslik 

hepatiit või muu nakkushaigus. 
• Igasugust kasutatud nõela käsitletakse saastununa ja see tuleb visata kohe pärast kasutamist selleks mõeldud „teravike” konteinerisse. 
• Mitte kasutada korduvalt. Toote korduv kasutamine võib põhjustada infektsioone, vigastusi või surma. 
• Visake kõik kasutatud SAFETY vereproovi võtmise komplektid koos hoidikuga selleks ettenähtud bioloogiliselt ohtlike materjalide konteinerisse. 
• Veeni punkteerimise ajal tuleb kokkupuute minimeerimiseks alati kindaid kanda. 
• Vereproovide võtmisel tuleb olla ettevaatlik näiteks liikumatute, hemofiilia või epilepsia all kannatavate patsientide puhul. 
• Pinna saastumise ohu tõttu kasutatud nõela otsast tilkuva verega soovitatakse visata nõel ära nii, et selle ots on üles suunatud. 
• Ärge kunagi katke kaitsemehhanismi plaastriga. 
• Ärge püüdke kaitsemehhanismi pärast aktiveerimist kohandada. 
 
Säilitamine 
 
Säilitage toodet temperatuuril 4–36 °C (40–97 °F). 
MÄRKUS. Vältige kokkupuudet otsese päikesevalgusega. Maksimaalse soovitusliku säilitustemperatuuri ületamisel võib hoidik saada kahjustusi. 
 
Käsitsemine  
 
• Puhastage torkekoht ja oma käed asutuses kinnitatud protseduuride kohaselt.  
• Desinfitseerige vere kogumise pudelite väline membraan alkoholitupsuga ja laske sellel õhu käes kuivada. 
• Punkteerige veeni nii, et patsiendi käsivars oleks suunatud allapoole. Verekultuuri pudeleid ja vere kogumise katsuteid tuleb hoida vere võtmise ajal 

püsti. 
MÄRKUS. Järgige verekultuuri pudelite õigeks käsitsemiseks tootja juhiseid.  

• Asetage verekultuuri hoidik pudeli külge ja vajutage alla.  
• Pärast õige verekoguse saamist viige hoidik pudelist eemale ja (vajaduse korral) jätkake vere kogumist täiendavasse verekultuuri pudelisse või 

VACUETTE® vere kogumise katsutitesse. 
• Pärast proovivõtmist asetage punkteerimiskohale ilma survet avaldamata marlilapp. 
• Aktiveerige SAFETY vereproovi võtmise komplekti kaitsemehhanism, vajutades luku rakendamiseks korpuse mõlemale küljele. Lükake 

kaitsemehhanismi tagasi, kuni kuulete klõpsu. Klõps kinnitab, et kaitsemehhanism on õigesti aktiveeritud.  
• Avaldage asutuse protokolli kohaselt punkteerimiskohale marlilapiga nõrka survet. 

MÄRKUS. Ärge avaldage punktsioonikohale liigset survet. 
• Visake seade koos verekultuuri hoidikuga ühes tükis sobivasse teravate esemete konteinerisse, järgides asutuse poliitikaid ja protseduure. 

MÄRKUS. Hoidke kasutamise ja äraviskamise ajal käed alati nõela taga. 
 
Kasutusest kõrvaldamine 
 
• Arvestada ja järgida tuleb nakkusohtlike materjalide äraviskamist puudutavaid üldisi hügieenipõhimõtteid ja kehtivaid eeskirju.  
• Nakkusohu vältimiseks tuleb kasutada ühekordselt kasutatavaid kindaid.  
• Nõeltega saastunud tooted tuleb visata pärast vereproovi võtmist kohe sobivasse bioloogiliselt ohtlike ainete konteinerisse, mille saab seejärel 

autoklaavida ja tuhastada. 
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Ettevaatust! USA föderaalseadus lubab seda seadet müüa vaid arstidele või arsti tellimusel. 
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