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Kasutusotstarve

VACUETTE®-i verekultuuri hoidikut kasutatakse vere lisamiseks verekultuuri pudelitesse ja katseklaasidesse tavapéaraste veeni
punkteerimise protseduuride kaigus. Seda seadet tohivad kasutada vastava valjadppe labinud tervishoiutdétajad ainult nende juhiste
kohaselt.

Tootekirjeldus

VACUETTE®-i verekultuuri hoidik on (ihekordselt kasutatav ja mittesteriilne ning valmistatud plastist. See Ghildub kdigi VACUETTE®-i Luer-
adapterite ja VACUETTE®-i SAFETY / vereproovi vtmise komplektidega.

Kasitsemine
MARKUS. Uksikasjalikumat teavet vereproovi vétmise komplektide véi Luer-adapterite kohta leiate vastavast kasutusjuhendist.

LUGEGE KOGU DOKUMENT ENNE VEENI PUNKTEERIMIST LABI.
KANDKE VEENI PUNKTEERIMISE JA VEREPROOVI VOTMISE KATSUTITE KASITSEMISE AJAL KINDAID, ET VALTIDA
KOKKUPUUTE OHTU!

. Keerake Luer-adapter + SAFETY / vereproovi vétmise komplekt VACUETTE®-i verekultuuri hoidiku kiilge. Veenduge, et Luer-adapter
oleks kindlalt paigas, et see kasutamise ajal lahti ei tuleks.
MARKUS. Kui Luer-adapter on VACUETTE®-i verekultuuri hoidiku kiilge valesti kinnitatud, véib see hoidiku ja/véi Luer-adapteri
keermeid kahjustada. Sellise kahjustuse téttu véib Luer-adapter veeni punkteerimise ajal lahti tulla.

. Puhastage torkekoht ja oma kaed asutuses kinnitatud protseduuride kohaselt.

e Desinfitseerige vere kogumise pudelite valine membraan alkoholitupsuga ja laske sellel 6hu kaes kuivada.

. Punkteerige veeni nii, et patsiendi kasivars on suunatud allapoole. MARKUS. Sisestage verekultuuri pudelid / vereproovi vétmise
katsutid sirgelt ja tsentreeritult. MARKUS. Jérgige verekultuuri pudelite Sigeks késitsemiseks tootja juhiseid.

e  Asetage verekultuuri hoidik pudelite kulge ja vajutage vaheseina labistamiseks alla.
MARKUS. Aeroobse ja anaeroobse pudeli kasutamisel kinnitage esmalt aeroobne ja seejérel anaeroobne pudel.

. Parast 6ige verehulga kogumist vtke hoidik pudelite kiiljest &ra ja (vajaduse korral) jatkake vere kogumist VACUETTE®-i vereproovi
votmise katsutitesse.

. Parast vere kogumise I6petamist asetage marli rnalt veenipunktsiooni alale, ilma et suruksite otse sisestatud ndela peale.
MARKUS. Hoidke kasutamise ja &raviskamise ajal kded alati néela taga.

e  Kui kasutate SAFETY vereproovi vétmise komplekti, aktiveerige kaitsemehhanism, vajutades luku rakendamiseks selle mélemad
kuljed alla. Lukake kaitsemehhanismi tagasi, kuni kuulete kldpsu. Kldps kinnitab, et kaitsemehhanism on 6igesti aktiveeritud.

e Visake seade koos verekultuuri hoidikuga Uhes tiikis sobivasse teravate esemete konteinerisse, jargides asutuse poliitikaid ja
protseduure.

e  Kui kasutate vereproovi votmise komplekti, visake seade koos verekultuuri hoidikuga ihes tiikis sobivasse teravate esemete
konteinerisse, jargides asutuse poliitikaid ja protseduure.

e  Sailitage torkekohal surve asutuse protokolli kohaselt.
MARKUS. Arge rakendage torkekohale liigset survet.

Ettevaatusabinéud/hoiatused

. Kontrollige verekultuuri hoidikut enne kasutamist. Arge kasutage kahjustuse korral.

e Arge pange lhelegi ndelale uut kaitset.

. Parast veeni punkteerimist visake SAFETY / vereproovi votmise komplekt koos verekultuuri hoidikuga sobivasse teravate esemete
konteinerisse, jargides asutuse reegleid ja protseduure.

. Hoidke kasutamise ja draviskamise ajal kded alati nela taga.

e  Kasitsege koiki bioloogilisi proove ja vereproovi votmiseks kasutatavaid ,teravikke* (lantsette, ndelu, Luer-adaptereid ja vereproovi
vbtmise komplekte), jargides asutuse poliitikaid ja protseduure.

e Labige vajalik arstlik kontroll, kui olete kokku puutunud bioloogiliste proovidega (nt torkevigastuse t6ttu), kuna sel viisil voib levida
HIV (AIDS), viiruslik hepatiit vdi muu nakkushaigus.

e  Visake koik kasutatud SAFETY / vereproovi votmise komplektid koos verekultuuri hoidikuga ja ndelaga selleks ettenahtud bioohtlike
materjalide konteinerisse.

e  Veeni punkteerimise ajal tuleb kokkupuute minimeerimiseks alati kindaid kanda.

. Ristsaastumise tottu voib verekultuuri hoidiku korduvkasutamine tuua kaasa patsiendi haiguse.

MARKUS. Kui tootega seoses toimub tdsine intsident, tuleb sellest teatada tootjale ning kasutaja/patsiendi asukohaks oleva likmesriigi
padevale asutusele.
Hoiustamine enne kasutamist

Séilitustemperatuur: 4-25 °C
MARKUS. Viiltige kokkupuudet otsese péikesevalgusega.
Maksimaalse soovitusliku séilitustemperatuuri iletamisel véib hoidik kahjustuda.
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Jaatmekaitlus

e Arvestada ja jargida tuleb nakkusohtlike materjalide araviskamist puudutavaid Uldisi htigieenipdhimétteid ja kehtivaid eeskirju.

. Uhekordselt kasutatavad kindad véivad infektsiooniohtu valtida.

e Noeltega saastunud tooted tuleb visata parast vereproovi vétmist kohe sobivasse bioloogiliselt ohtlike ainete konteinerisse, mille saab
seejarel autoklaavida ja tuhastada.
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