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Turvasiipineula + veriviljelyohjain 
Käyttöohjeet 

 
 
Käyttötarkoitus 
 
SAFETY-verinäytteenottosettiä + -veriviljelyohjainta käytetään rutiininomaisissa laskimopunktiotoimenpiteissä. SAFETY-verinäytteenottosetin 
siipineulassa on turvasuojus, joka voidaan aktivoida peittämään neula välittömästi verinäytteen ottamisen jälkeen, jolloin se suojaa neulanpistotapaturmilta. 
Veriviljelyohjainta käytetään veriviljelypullojen ja -putkien täyttämiseen verellä.  
 
Tuotekuvaus 
 
SAFETY-verinäytteenottosetti + -veriviljelyohjain on kertakäyttöinen, steriili, siivellinen verenottoneula, joka on kiinnitetty joustavaan letkuun, johon on 
kiinnitetty valmiiksi veriviljelyohjain. Ohjaimen muotoilu mahdollistaa verinäytteen ottamisen veriviljelypulloihin ja VACUETTE®-verinäytteenottoputkiin. 
Tuotteet eivät sisällä luonnonkumia (lateksia). Laitetta saavat käyttää asianmukaisesti koulutetut terveydenhuollon ammattilaiset vain näiden ohjeiden 
mukaisesti. 
 
Varotoimet ja varoitukset 
 
• Turvasiipineula + veriviljelyohjain Turvasiipineula + veriviljelyohjain 
• Älä käytä SAFETY-verinäytteenottosettejä + -veriviljelyohjainta niiden viimeisen käyttöpäivän jälkeen. 
• Veren kontaminoima SAFETY-verinäytteenottosetti + -veriviljelyohjain ovat vaarallisia ja ne on hävitettävä välittömästi. 
• Älä avaa lukitusta huolimattomasti tai vetäen voimakkaasti siivestä, sillä se voi vahingoittaa laitetta. 
• Älä laita suojusta takaisin SAFETY-verinäytteenottosetin neulaan. Neulan suojuksen laittaminen takaisin neulaan lisää neulanpistotapaturmien ja 

haitallisten infektioiden vaaraa. 
• Älä vapauta äläkä aktivoi SAFETY-verinäytteenottosetin turvamekanismia pakolla uudelleen sen aktivoinnin jälkeen. 
• Hävitä käytetty neula sekä SAFETY-verinäytteenottosetti + veriviljelysetti laskimopunktion jälkeen yhtenä yksikkönä sopivassa terävien esineiden 

säiliössä oman laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 
• Pidä kätesi neulan takana koko neulan käytön ja hävityksen ajan. 
• Älä taivuta neulaa. Neulan taivuttaminen voi aiheuttaa potilaalle kipua, neulanpistotapaturmia, se voi johtaa neulan kontaminoitumiseen ja infektioihin 

ja näytteen hemolyysiin tai se voi vaurioittaa teräsputkea ja neulan kärkeä. 
• Käsittele kaikkia biologisia näytteitä ja verinäytteenotossa käytettyjä teräviä esineitä (lansetteja, neuloja, luer-adaptereita ja verinäytteenottosettejä) 

oman laitoksesi käytäntöjen ja menettelytapojen mukaisesti. 
• Hakeudu asianmukaiseen lääketieteelliseen hoitoon, jos altistut biologisille näytteille (esimerkiksi punktiovamman vuoksi), sillä näytteet voivat tartuttaa 

HIV:n (AIDS), hepatiittiviruksen tai muun tartuntataudin. 
• Käytetyt neulat ovat kontaminoituneita, ja ne on hävitettävä välittömästi käytön jälkeen hyväksytyssä biovaarallisten terävien esineiden säiliössä. 
• Älä käytä uudelleen. Tuotteen uudelleenkäyttö voi aiheuttaa haitallisia infektioita, vammoja tai kuoleman. 
• Hävitä kaikki käytetyt SAFETY-verinäytteenottosetit sekä ohjain niiden hävittämiseen hyväksytyssä biovaarallisten aineiden säiliössä. 
• Altistumisriskin pienentämiseksi käsineitä tulee käyttää koko laskimopunktiotoimenpiteen ajan. 
• Ole varovainen ottaessasi verinäytteitä liikuntakyvyttömiltä, verenvuotosairautta sairastavilta tai epileptisiltä potilailta. 
• Käytetyn neulan kärjestä tippuvan veren aiheuttaman pintakontaminaatiovaaran takia on suositeltavaa, että neula hävitetään kärki suunnattuna 

ylöspäin. 
• Älä koskaan peitä turvamekanismia teipillä. 
• Älä yritä peukaloida turvamekanismia aktivoinnin jälkeen. 
 
Säilytys 
 
Säilytä tuotetta 4–36 °C:ssa (40–97° F). 
HUOMAUTUS: Suojaa suoralta auringonvalolta. Suositellun maksimisäilytyslämpötilan ylittäminen voi aiheuttaa ohjaimen vioittumisen. 
 
Käsittely  
 
• Puhdista punktiokohta ja kätesi laitoksesi puhdistusohjeiden mukaisesti.  
• Desinfioi verinäytepullojen paljaat septumit alkoholipyyhkeellä ja anna niiden kuivua. 
• Suorita laskimopunktio siten, että potilaan käsivarsi osoittaa alaspäin. Veriviljelypullot ja verinäyteputket on pidettävä näytteenoton aikana 

pystyasennossa. 
HUOMAUTUS: Noudata veriviljelypullojen valmistajan antamia pullojen käsittelyohjeita.  

• Aseta veriviljelyohjain pullon päälle ja paina se alas.  
• Kun olet ottanut oikean määrän verta, siirrä ohjain pois pullosta ja jatka (tarvittaessa) verinäytteen ottoa toiseen veriviljelypulloon tai VACUETTE®-

verinäytteenottoputkiin. 
• Aseta näytteen ottamisen jälkeen harsotaitos verinäytteen ottokohdan päälle kohtaa painamatta. 
• Aktivoi SAFETY-verinäytteenottosetin turvamekanismi painamalla toisella kädellä kannan kumpaakin puolta, jotta lukitus kytkeytyy. Liu'uta 

turvamekanismia taaksepäin, kunnes kuuluu naksahdus. Naksahdus osoittaa, että turvamekanismi on aktivoitu oikein.  
• Paina kevyesti punktiokohtaa harsotaitoksen avulla laitoksen toimintaohjeen mukaisesti. 

HUOMAUTUS: Älä kohdista punktiokohtaan tarpeetonta painetta. 
• Hävitä laite sekä veriviljelyohjain yhtenä yksikkönä sopivassa terävien esineiden säiliössä oman laitoksesi käytäntöjen ja ohjeiden mukaisesti. 

HUOMAUTUS: Pidä kätesi neulan takana koko neulan käytön ja hävityksen ajan. 
 
Hävittäminen 
 
• Noudata tartuntavaarallisen materiaalin hävittämistä koskevia yleisiä hygieniaohjeita ja lakisääteisiä määräyksiä.  
• Käytä kertakäyttökäsineitä tartuntavaaran välttämiseksi..  
• Kontaminoituneet tuotteet ja neulat on hävitettävä välittömästi verinäytteenoton jälkeen sopiviin biovaarallisten jätteiden säiliöihin, jotka voidaan sitten 

autoklavoida ja polttaa. 
 
Etikettitiedot 
 

 
Valmistaja 

 
Lämpötilaraja 

 Viimeinen käyttöpäivä 
 

Älä käytä uudelleen 

 Eräkoodi  Sterilisoitu käyttämällä etyleenioksidia 

 Luettelonumero  
 Katso käyttöohjeet 

 
Valmistuspäivä   

 
Varoitus: Yhdysvaltain liittovaltion laki rajoittaa tämän laitteen myynnin vain lääkäreille tai lääkärin määräyksestä. 
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