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Lancette de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE 

Mode d’emploi 
 
Utilisation 
 
La lancette de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE est utilisée pour le prélèvement de sang au niveau des talons des nourrissons lors 
d’un test sanguin. 
 
Description du produit 
 

Les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE sont des dispositifs stériles à usage unique pour l’incision au niveau du talon. Le 
dispositif se compose d’une lame en acier inoxydable dans un boîtier en plastique et se rétracte automatiquement et définitivement après incision. 
Le dispositif pénètre dans la peau avec une oscillation pendulaire pour couper les capillaires. 
 
Précautions/Mises en garde  

 
 Veuillez vous référer aux politiques et procédures de votre établissement en ce qui concerne la manipulation des lancettes de sécurité pour 

incision au talon MiniCollect® PIXIE. 
 Le VHB, le VHC, le VIH et d’autres maladies infectieuses peuvent être transmis par contact avec des échantillons biologiques. En cas 

d’exposition à des échantillons biologiques, veillez à obtenir une attention médicale appropriée. 
 Jetez toutes les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE dans des conteneurs dédiés aux produits à risque biologique 

approuvés pour leur élimination. 
 Portez des gants jetables lors de l’incision au niveau du talon et lors de la manipulation des échantillons de sang capillaire afin de minimiser les 

risques d’exposition. 
 N’utilisez pas les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE après leur date limite d’utilisation. 
 N’utilisez pas les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE si le mécanisme de verrouillage de la gâchette a été libéré avant 

le déballage. 
 N’utilisez pas les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE si l’emballage coque de protection a été endommagé. 
 Les lancettes de sécurité pour incision au talon MiniCollect® PIXIE ne sont recommandées que pour l’incision du talon du nourrisson. 
 Le produit est à usage unique, ne pas réutiliser. 

 
Stockage  
 
Conserver dans un environnement sec et bien aéré. Le produit ne doit pas entrer en contact avec des substances toxiques, nocives et corrosives.  
 
Manipulation 
 
Veuillez vous référer aux recommandations du CLSI GP42-Ed7 concernant le choix du dispositif approprié, en fonction de l’âge et du poids du bébé. 
 

Code couleur Profondeur/longueur d’incision Application 

Vert 
Profondeur 0,65 mm / Longueur d’incision 

1,40 mm 
Micro-prématuré 

Orange 
Profondeur 0,85 mm / Longueur d’incision 

1,75 mm 
Prématuré 

Jaune 
Profondeur 1,00 mm / Longueur d’incision 

2,50 mm 
Nouveau-né 

 
1 

 

 
Sélectionnez un site dans la zone marquée.  
Préchauffez ou massez le site. Une serviette chaude et humide (ou d’autres dispositifs 
chauffants) à une température ne dépassant pas 42 °C (108 °F) peut être utilisée pour couvrir 
le site pendant 3 à 5 minutes. 
 
 

2 

 

Nettoyez le site d’incision du talon avec un tampon antiseptique (70 % d’isopropyle) et laissez la 
peau sécher à l’air. L’alcool résiduel peut provoquer une gêne pour le patient lors de l’incision et 
peut affecter l’échantillon de sang, par ex. en raison de l’hémolyse. 
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4 

 

 
Relâchez le mécanisme de verrouillage de la gâchette en appuyant sur la languette de sécurité. 

5 

 
 

Levez le pied au-dessus du niveau du cœur du bébé. Placez le dispositif d’incision sur le talon, 
en veillant à ce que le côté lame du dispositif soit entièrement en contact avec la peau. Appuyez 
ensuite sur le bouton pour libérer la lame. 
 

6 

 

Après le déclenchement, retirez immédiatement le dispositif du talon du nourrisson et jetez-le 
dans un conteneur pour objets tranchants présentant un risque biologique. 

7 

 

Il est recommandé d’essuyer la première goutte de sang avec une compresse de gaze stérile, 
car elle contient très probablement un excès de liquide tissulaire. Appliquez doucement une 
pression intermittente sur les tissus environnants. Une forte pression répétée (allaitement) doit 
être évitée, car elle peut entraîner une hémolyse ou une contamination par le liquide tissulaire 
de l’échantillon. 
Selon la norme CLSI GP42, 7e édition, il est recommandé de positionner le pied du nourrisson 
légèrement plus bas que le reste du corps, si possible. 
 
 

8 

 

Après le prélèvement sanguin, appuyez doucement sur une compresse de gaze stérile sèche 
sur le site de l’incision jusqu’à ce que le saignement cesse. 

 

Informations sur l’étiquette 
 

 

Fabricant 
 

Stérilisé par irradiation 

 

Date limite d’utilisation 

 

À usage unique 

 

Code de lot 

 

Consulter le mode d’emploi 

 

Référence catalogue 

 

Dispositif médical 

 

Attention 
 

Représentant agréé dans la Communauté européenne 

 

Date de fabrication   

 

Documentation : 
CLSI. Collection of Capillary Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP 4. Clinical and Laboratory Standards Institute; 2020.  
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