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C€ HOLDEX® Einweghalter PP

0123 (steril)

Gebrauchsanweisung
In den USA nicht verfiigbar!

Gilt nur fiir folgende Artikelnummer: 450263

Verwendungszweck

Der HOLDEX® Einweghalter PP wird in Verbindung mit Blutentnahmezubehér mit weiblichem Luer-Anschluss zur Blutentnahme
verwendet.

Produktbeschreibung

Ein fir den Einmalgebrauch bestimmter steriler Halter aus Kunststoff mit einem exzentrischen mannlichen Luer-Anschluss oben
am Halter und einer im Inneren des Halters angebrachten Edelstahinadel mit Hiilse zur einfachen Blutentnahme nach Punktion
der Kappe der verbundenen Blutentnahmekandile.

Handhabung

1. Verpackung vorsichtig 6ffnen.

2. Halter mit einer Hand greifen und den mannlichen Luer-Anschluss oben am Halter mit dem weiblichen Luer-Anschluss
des ausgewahlten Blutentnahmezubehérs verbinden. Uberpriifen, ob die Verbindung fest sitzt.

3. Blutentnahme entsprechend der Richtlinie Ihrer Einrichtung durchfiihren.

4. Nach der Blutentnahme Halter und Zubehdrteile wie unten beschrieben entsorgen.

Lagerung

Den Halter bei 4-25 °C (40-77 °F) lagern.
HINWEIS: Den Halter keinem direkten Sonnenlicht aussetzen. Wird die maximal empfohlene Lagertemperatur Uberschritten,
kann dies die Qualitat des Halters beeintrachtigen.

Sicherheitshinweise/Warnhinweise

— Werden die Anweisungen ordnungsgemal befolgt, wird das Produkt wie vorgesehen funktionieren.

— Es sind zudem stets die zu jedem Zubehorteil zugehérigen Gebrauchsanweisungen zu beachten.

— Bei der Blutentnahme mit diesem Produkt stets Handschuhe tragen.

— Vor der Verwendung jede Einzelverpackung auf Unversehrtheit kontrollieren. Ist die Verpackung beschéadigt, das Produkt
nicht verwenden.

— Nur zum Einmalgebrauch bei einem einzelnen Patienten bestimmt. Nicht wiederverwenden, da dies zu gefahrlichen
Infektionen fiihren konnte!

— Die Hande wahrend der Verwendung und Entsorgung stets hinter der Nadel belassen.

— Niemals ins Innere des Halters greifen.

— Eine Nadel niemals wiederverschliel3en. Es wird die Verwendung von Sicherheitszubehér empfohlen.

— Dieses Produkt enthalt trockenen Naturkautschuk und ist auf der Verpackung entsprechend gekennzeichnet.

— Bei Verwendung von evakuierten Blutentnahmerohrchen stets priifen, ob die Rhrchen ordnungsgeman gefiillt sind.

— Das Produkt darf nur von ausreichend geschultem medizinischen Fachpersonal unter Beachtung dieser
Gebrauchsanweisung verwendet werden.

Entsorgung

Es sind die allgemeinen Hygienerichtlinien sowie die gesetzlichen Bestimmungen fir die ordnungsgeméaRe Entsorgung von
infektiosem Material zu beachten und einzuhalten. Nach der Verwendung den Halter und alle Einweg-Zubehorteile in
geeigneten Abfallbehaltern fir potentiell infektidses Material entsorgen.
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