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Ce€ Speedy gyorskioldé-tartd @V
Hasznalati utasitas

Rendeltetés

A Speedy gyorskioldo-tartd nem steril mianyag tartd, amely tébbszdér hasznalatos vérvételi tlikkel és vakuumos vérvételi csdvekkel egyitt, egy
rendszerként valé hasznalatra szolgal rutin vénapunkcids eljarasok soran. Fertétlenités utan a Speedy gyorskioldo-tarté Ujra felhasznalhato

A termék ismertetése

A Speedy gyorskioldoé-tartd Ujrafelhasznalhatéd csétarté. A hasznalt ti elengedhetd egyszeriien a kioldé mechanizmus megnyomasaval, ugy, hogy a
tl egyenesen az éles eszk6zok hulladékgyjtéjébe essen. A kioldd mechanizmus ugy van tervezve, hogy automatikusan visszahuzédjon. Javasolt
ezt a terméket egyszer hasznalatos csétartokent hasznalni. Ezt a terméket csak megfelel6en képzett egészségligyi szakemberek hasznalhatjak, csak
ezeknek az utasitasoknak megfelelen.

Hasznalat

1. Minden hasznalat el6tt vizsgalja meg a Speedy gyorskioldd-tartét, hogy nem lathato-e rajta sériilés vagy szennyezédés.
MEGJEGYZES: Hasznalat utan tisztitsa meg az intézmény iranyelveinek megfeleléen, vagy azonnal dobja ki.
2. Fogja meg a tart6t egyik kezével, és csavarja a tlt (az 6ramutato jarasanak iranyaban) a tartéra. Gy6z6djon meg arrol, hogy a ti erésen rogzitve
van a tartéhoz.
MEGJEGYZES: Ne csavarja ra a tiit tilzott mértékben, mert ez a t{i meglazulasat okozhatja a vérvétel kdzben! Gyéz6djén meg arrél, hogy a tii
teljesen egyenesen van csatlakoztatva. Ha tii nem egyenes, nem garantalhato, hogy a tartéban marad.
Végezze el a vérvételt az intézmény iranyelveinek megfeleléen.
A vérvétel utan tartsa a Speedy gyorskioldo-tartot fliggblegesen, a ti hegyével lefelé az éles hulladékok taroloja folé, és zarja be a nyilast.
A tl kidobasahoz nyomja be a kék kiold6 mechanizmus perem részét.
A kioldo mechanizmus rugés funkcidja miatt az eszk6z automatikusan visszahuzédik, és ismét készen all a hasznalatra.
MEGJEGYZES: Egyes orszagokban, ahol az Gjrahasznalhaté tarték hasznalatat nem tiltja térvény, kériilbeliil 100 alkalommal hasznalhato.
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Ovintézkedések és figyelmeztetések

Az eszkdz rendeltetésszeriien fog mikddni, ha megfeleléen betartjak az utasitasokat.

Minden egyes tartozék esetében olvassa el a hasznalati utasitasat.

Az eszkdzzel végzett vérvétel soran mindig viseljen gumikeszty(it.

A hasznalat és a hulladékkezelés soran a kezét mindig tartsa a ti mogott.

Soha ne érintse meg a tarto6 belsejét.

Ha a hasznalat el6tt vagy utan a Speedy gyorskioldd-tarté megtekintésekor szennyezés lathato, aztassa a tartot gyogyaszati eszkdzokhoz ajanlott
fert6tlenité oldatba (az intézmény iranyelveinek megfelelen).

. Soha ne helyezze vissza a tlire a kupakjat. Javasolt biztonsagi tartozékokat hasznaini.

e Ne hajlitsa meg a tit.

e  Vakuumos vérvételi rendszer hasznalata esetén mindig ellenérizze, hogy a csévek megfeleléen meg vannak-e tltve.

MEGJEGYZES: A termékkel kapcsolatos minden sulyos varatian eseményt jelenteni kell a gyarténak és a felhasznalé/beteg letelepedési helye
szerinti tagallam illetékes hatésaganak.

Tarolas
Ne tegye ki kdzvetlen napfénynek. Tarolasi hémérséklet: 4-36 °C. A maximalis ajanlott tarolasi h6mérséklet tullépése a tartd karosodasat okozhatja.
Hulladékkezelés

Ismerni kell és be kell tartani az altalanos higiéniai iranyelveket és a fert6z6 anyagok megfelelé hulladékkezelésére vonatkozo elbirasokat. Ha a tartd
tovabbra is sértlt, elszinez6dott, lathaté szennyezédést tartalmaz, kopas jeleit mutatja, vagy hasznalat utan dobja el a tartét és az 6sszes egyszer
hasznalatos tartozékot egyutt egy megfeleld, veszélyes bioldgiai anyagok tarolasara vald hulladéktaroléba.
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