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SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder 
Bruksanvisning 

 
 
Tiltenkt bruk 
 
SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder brukes i rutinemessige venepunksjonsprosedyrer. Den nålen med vinger i SAFETY-sett for 
blodprøvetaking er laget med et sikkerhetsdeksel som kan aktiveres for å dekke nålen umiddelbart etter venepunksjon som hjelp til å beskytte mot 
utilsiktede stikkskader. Bloddyrkningsholderen brukes til å fylle blod i bloddyrkningsflasker og -rør.  
 
Produktbeskrivelse 
 
SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder, er en steril, vinget nål for blodprøvetaking til engangsbruk, festet til en fleksibel slange med en 
forhåndsfestet bloddyrkningsholder. Holderens utforming gjør det mulig å samle inn blod i bloddyrkningsflasker og VACUETTE® Rør til blodprøver. Disse 
produktene er ikke fremstilt med naturgummilateks. Denne enheten skal bare brukes av helsepersonell med relevant opplæring og i henhold til disse 
instruksjonene. 
 
Forholdsregler/forsiktighetsregler 
 
• Undersøk SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder før bruk. Ikke bruk SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder hvis de 

er skadet. 
• Ikke bruk SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder etter utløpsdatoen. 
• Ethvert SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder som blir kontaminert med blod, skal betraktes som farlig og må kastes umiddelbart. 
• Ikke løsne låsen på en uforsiktig måte, og ikke trekk kraftig i vingen, da dette kan skade enhetens integritet 
• Ikke sett på hetten på nålen i SAFETY-settet for blodprøvetaking igjen. Dette øker risikoen for stikkskader og infeksjoner. 
• Ikke bruk makt for å frigjøre eller reaktivere sikkerhetsmekanismen på SAFETY-settet for blodprøvetaking etter at det er aktivert. 
• Etter venepunksjon kastes den brukte nålen sammen med SAFETY sett for blodprøvetaking + bloddyrkningsholder som én enhet i en egnet beholder 

for skarpe gjenstander i tråd med institusjonens rutiner og retningslinjer. 
• Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og kassering. 
• Ikke bøy nålen. Bøying av nålen kan gi pasienten smerter,  føre til nålestikkskader, kontaminering av nålen og forårsake infeksjoner, kan føre til 

hemolyse av prøven eller skade stålrøret og nålespissen. 
• Håndter alle biologiske prøver og «skarpe» enheter til blodprøvetaking (lansetter, nåler, luer-adaptere og blodprøvetakingssett) i henhold til lokale rutiner 

og retningslinjer. 
• Oppsøk lege hvis du blir eksponert for biologiske prøver (for eksempel ved stikkskade), ettersom disse prøvene kan overføre HIV (AIDS), hepatittvirus 

og andre smittsomme sykdommer. 
• Brukte nåler anses som kontaminerte og skal kastes i en godkjent beholder for smittefarlig avfall umiddelbart etter bruk. 
• Må ikke brukes om igjen. Gjenbruk av produktet kan forårsake skadelige infeksjoner, personskader eller dødsfall. 
• Kast alle brukte SAFETY-blodprøvetakingssett sammen med holderen i godkjente beholdere for smittefarlig avfall. 
• Bruk alltid hansker under venepunksjon for å redusere eksponeringsfaren. 
• Det må utvises forsiktighet når det tas blodprøver fra immobiliserte, hemofile eller epileptiske pasienter. 
• På grunn av risikoen for overflatekontaminering på grunn av bloddrypp fra den brukte nålespissen, anbefales det å kaste nålen med spissen rettet 

oppover. 
• Dekk aldri til sikkerhetsmekanismen med teip. 
• Ikke forsøk å tukle med sikkerhetsmekanismen etter aktivering. 
 
Oppbevaring 
 
Oppbevar produktet ved 4 °C–36 °C. 
OBS! Må ikke utsettes for direkte sollys. Overskridelse av anbefalt makstemperatur kan føre til svekkelse av holderen. 
 
Håndtering  
 
• Rengjør punksjonsstedet og hendene i henhold til institusjonens godkjente retningslinjer.  
• Desinfiser de eksponerte tverrveggene på blodprøveflaskene med en kompress fuktet med alkohol, og la det lufttørke. 
• Utfør venepunksjon med pasientens arm i en nedoverrettet stilling. Bloddyrkningsflasker og rør til blodprøvetaking skal holdes i oppreist stilling under 

prøvetakingen. 
OBS! Følg produsentens anvisninger for korrekt håndtering av bloddyrkningsflasker.  

• Plasser bloddykningsholderen på flaskene, og trykk ned.  
• Når riktig mengde blod er oppnådd, flytter du holderen vekk fra flasken og (hvis aktuelt) fortsetter med blodprøvetakingen til ytterligere en 

bloddyrkningsflaske eller VACUETTE® rør til blodprøvetaking. 
• Etter fullføring plasserer du gasbind over prøvetakingsstedet uten å bruke trykk. 
• Når du bruker et SAFETY sett for blodprøvetaking, aktiverer du sikkerhetsmekanismen ved å trykke inn begge sider av bunnen for å aktivere låsen. 

Skyv sikkerhetsmekanismen bakover til du hører et klikk. Klikket er et tegn på at sikkerhetsmekanismen er riktig aktivert.  
• Trykk forsiktig på punksjonsstedet med gasbind i henhold til institusjonens retningslinjer. 

OBS! Ikke bruk unødig press på stikkstedet. 
• Kast enheten med blodkdyrkningsholderen som én enhet i en egnet beholder for skarpe gjenstander i tråd med institusjonens rutiner og retningslinjer. 

OBS! Hold hendene bak nålen til enhver tid under bruk og avfallshåndtering. 
 
Avfallshåndtering 
 
• Generelle retningslinjer for hygiene samt offentlige forskrifter for korrekt avhending av infisert materiale skal respekteres og følges.  
• Engangshansker må brukes for å unngå infeksjonsrisiko.  
• Kontaminerte produkter med nåler må umiddelbart etter blodprøvetaking kasseres i egnede risikoavfallsbeholdere, som deretter kan autoklaveres og 

forbrennes. 
 
Etikettinformasjon 
 

 
Produsent 

 
Temperaturgrense 

 Utløpsdato 
 

Må ikke brukes på nytt 

 Partikode  Sterilisert med etylenoksid 

 Katalognummer  
 Se bruksanvisningen 

 
Produksjonsdato   

 
Forsiktig: I henhold til USAs føderale lovgivning skal denne enheten kun selges eller forskrives av lege 
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