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C€ VACUETTE® Blood Culture Holder
Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE®
Instrukcja obstugi

Przeznaczenie

Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE® stuzy do napetniania krwig butelek i probdéwek do posiewu krwi podczas standardowych
zabiegow wktucia dozylnego. Urzadzenie moze by¢ uzywane wytgcznie przez odpowiednio przeszkolonych pracownikow stuzby zdrowia
zgodnie z niniejszymi instrukcjami.

Opis produktu

Uchwyt do pobierania krwi na posiew VACUETTE® jest jednorazowy, niejatowy i wykonany z tworzyw sztucznych. Jest on zgodny ze
wszystkimi tgcznikami Luer VACUETTE® oraz zestawami do pobierania krwi SAFETY / zestawami do pobierania krwi VACUETTE®.

Obstuga

UWAGA: Szczegodtowe informacje dotyczgce zestawdw do pobierania krwi lub tgcznikow Luer zawierajg odpowiednie instrukcje
obstugi.

PRZED WYKONANIEM WKLUCIA DOZYLNEGO NALEZY PRZECZY'[AC DOKLADNIE CALY NINIEJSZY DOKUMENT.
PODCZAS WYKONYWANIA WKLUCIA | OBCHODZENIA SIE Z PROBOWKAMI DO POBIERANIA KRWI NALEZY NOSIC
REKAWICZKI W CELU ZMINIMALIZOWANIA RYZYKA NARAZENIA!

. Dokreci¢ tacznik Luer oraz zestaw do pobierania krwi SAFETY / zestaw do pobierania krwi do uchwytu do pobierania krwi na posiew
VACUETTE®. Upewnic sig, ze tgcznik Luer jest dobrze przymocowany, tak aby nie odkrecit sie podczas uzytkowania.

UWAGA: Nieprawidtowe dokrecenie tgcznika Luer do uchwytu do pobierania krwi na posiew VACUETTE® moze spowodowac
uszkodzenie gwintow uchwytu i/lub tgcznika Luer. To z kolei moze doprowadzi¢ do poluzowania tgcznika Luer podczas
wykonywania wktucia dozylnego.

e Oczysci¢ miejsce wktucia i umyé rece zgodnie z zatwierdzonymi procedurami obowigzujacymi w danej placéwce.

e  Zdezynfekowa¢ odstoniete membrany butelek do pobierania krwi wacikiem nasgczonym alkoholem i pozostawi¢ do wyschnigcia.

o  Wykona¢ wkiucie dozylne przy ramieniu pacjenta skierowanym w dét. UWAGA: Butelki do posiewu krwi/probowki do pobierania krwi
nalezy umieszczac prosto i wysrodkowane. UWAGA: W celu prawidiowego obchodzenia sie z butelkami do posiewu krwi nalezy
przestrzegac instrukcji producenta.

. Umiesci¢ uchwyt do pobierania krwi na posiew na butelkach i docisngé w doét, aby przebi¢ przegrode.

UWAGA: Podczas stosowania butelek do posiewu krwi na bakterie tlenowe i beztlenowe najpierw nalezy wykonac posiew w butelce
do posiewu krwi na bakterie tlenowe, a nastepnie w butelce do posiewu krwi na bakterie beztlenowe.

. Po uzyskaniu odpowiedniej ilosci krwi nalezy zdjaé uchwyt z butelki i (jesli to konieczne) kontynuowaé pobieranie krwi do probowek
do pobierania krwi VACUETTE®.

. Po zakonczeniu pobierania krwi delikatnie przytozy¢ gaze na miejsce nakitucia, nie dociskajgc bezposrednio wprowadzonej igty.
UWAGA: Przez caly czas korzystania z igly i podczas jej wyrzucania rece powinny znajdowac sie z tytu igty.

. Uzywajac zestawu do pobierania krwi SAFETY, nalezy aktywowa¢ mechanizm zabezpieczajacy przez scisniecie gniazda z dwéch
stron w celu wigczenia blokady. Przesuwa¢ mechanizm zabezpieczajacy do tytu, az rozlegnie sig klikniecie. Klikniecie oznacza, ze
mechanizm zabezpieczajacy zostat prawidtowo aktywowany.

e Wyrzuci¢ urzadzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako cato$¢ do odpowiedniego pojemnika na ostre narzedzia,
zgodnie z zasadami i procedurami obowigzujgcymi w danej placowce.

. Uzywajac zestawu do pobierania krwi, nalezy wyrzuci¢ urzadzenie z uchwytem do pobierania krwi na posiew jako catos¢ do
odpowiedniego pojemnika na ostre narzedzia, zgodnie z zasadami i procedurami obowigzujgcymi w danej placéwce.

. Ucisnag¢ miejsce wktucia zgodnie z protokotem obowigzujgcym w placéwce.

UWAGA: Nie uciskac zbyt mocno miejsca wkiucia.

Srodki ostroznosci / przestrogi

. Sprawdzi¢ uchwyt do pobierania krwi na posiew przed uzyciem. Nie uzywac¢ go, jesli jest uszkodzony.

e Na zadnj igte nie zaktada¢ ponownie ostony.

. Po wykonaniu wkiucia dozylnego wyrzuci¢ zestaw do pobierania krwi SAFETY / zestaw do pobierania krwi z uchwytem do
pobierania krwi na posiew jako cato$¢ do odpowiedniego pojemnika na ostre narzedzia zgodnie z zasadami i procedurami
obowigzujgcymi w danej placéwce.

. Przez caly czas korzystania z igly i podczas jej wyrzucania rece powinny znajdowac sie z tytu igly.

e Ze wszystkimi prébkami pochodzenia biologicznego oraz ,ostrymi” narzedziami do pobierania krwi (lancety, igly, taczniki Luer
i zestawy do pobierania krwi) nalezy obchodzi¢ sie zgodnie z zasadami i procedurami obowigzujgcymi w danej placowce.

e W przypadku jakiegokolwiek narazenia na kontakt z prébkami pochodzenia biologicznego (np. wskutek uktucia igta) nalezy uzyskac
odpowiednig pomoc medyczna, poniewaz mogg one przenosi¢ wirus HIV (AIDS) czy wirusowego zapalenia watroby lub inng
chorobe zakazna.

o  Woyrzuci¢ wszystkie zuzyte zestawy do pobierania krwi SAFETY / zestawy do pobierania krwi z uchwytem do pobierania krwi na
posiew wraz z igta do pojemnikéw na odpady biologicznie niebezpieczne zatwierdzone do ich wyrzucenia.

. Przez caly czas wykonywania wktucia dozylnego nalezy mie¢ zatozone rekawiczki w celu zminimalizowania ryzyka narazenia.

e  Ponowne uzycie uchwytu do pobierania krwi na posiew moze prowadzi¢ do choroby pacjenta z powodu zakazenia krzyzowego.

UWAGA: Wszelkie powazne zdarzenia zwigzane z produktem nalezy zgtasza¢ producentowi oraz wtasciwemu organowi w kraju
cztonkowskim, w ktérym uzytkownik/pacjent ma siedzibe.
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Przechowywanie przed uzyciem

Temperatura przechowywania: 4-25°C
UWAGA: Nie nalezy wystawiac¢ na bezposrednie dziatanie Swiatta stonecznego.
Pri prekro¢eni maximalni doporucené teploty skladovani miize dojit k poskozeni drzaku.

Utylizacja

. Nalezy bra¢ pod uwage ogodlne zasady higieny oraz regulacje prawne dotyczgce odpowiedniego usuwania materiatu zakaznego
i postepowac zgodnie z nimi.

. Rekawiczki jednorazowe zapobiegaja ryzyku zakazenia.

e  Zanieczyszczone produkty z igtami nalezy wyrzuci¢ natychmiast po pobraniu krwi do odpowiednich pojemnikéw do usuwania odpadéw
biologicznie niebezpiecznych, ktdre mozna nastepnie wysterylizowac¢ w autoklawie i spalic.

Informacje na etykiecie

Producent Chroni¢ przed swiattem stonecznym

Data waznosci Nie uzywac¢ ponownie

= 2

LoT Kod partii Zapoznac sie z instrukcjg obstugi

5| 2| ©)%

Numer katalogowy Wyréb medyczny

~ 4

Limit temperatury

Przestroga: Prawo federalne USA zezwala na sprzedaz tego urzgdzenia wytgcznie lekarzowi lub na zlecenie lekarza.
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