
 

1 / 2 
980207_Rev09_08-2020 

VACUETTE® QUICKSHIELD Bezpečnostný trubicový držiak 
(s otočným štítom) 

Návod na použitie 
 

 

 

 

Určené použitie 

Bezpečnostný trubicový držiak VACUETTE® QUICKSHIELD je určený na použitie iba s multi funkčnými ihlami VACUETTE® určenými 
na odber, s ihlami VACUETTE® VISIO PLUS a so skúmavkami VACUETTE® na odber krvi, ako systém pri bežných postupoch 
vpichovania do žily. Toto zariadenie je navrhnuté s bezpečnostným štítom, ktorý možno aktivovať na okamžité zakrytie ihly ihneď 
po vpichnutí do žily, ako pomôcka pri ochrane proti náhodnému poraneniu ihlou. 
Toto zariadenie by mali používať iba riadne vyškolený zdravotníci v súlade s týmito pokynmi. 
 

Opis produktu 

Bezpečnostný trubicový držiak VACUETTE® QUICKSHIELD nie je sterilný, určený na jednorazové plastové trubičky, s 
bezpečnostným štítom, ktorý možno aktivovať na zakrytie ihly okamžite po vpichnutí do žily. 
 

Bezpečnostné opatrenia/upozornenia 

1. Bezpečnostný trubicový držiak VACUETTE® QUICKSHIELD nepoužívajte, ak je poškodený.  
2. Každý bezpečnostný trubicový držiak VACUETTE® QUICKSHIELD, ktorý sa kontaminuje krvou, sa považuje za nebezpečný 

a musí sa okamžite zlikvidovať.  
3. Ihlu opakovane neprotektorujte. 
4. Ihlu neohýnajte.  
5. Po vpichu do žily ihlu spolu s bezpečnostným trubicovým držiakom VACUETTE® QUICKSHIELD zlikvidujte ako jeden celok 

v kontajneri na ostré predmety v súlade s nariadeniami, princípmi a postupmi svojho zariadenia.  
6. Po celú dobu používania a likvidácie držte ruky za ihlou. 
7. So všetkými ostrými predmetmi, ktoré prišli do styku s biologickými a krvnými vzorkami, manipulujte v súlade s 

nariadeniami, princípmi a postupmi svojho zariadenia. 
8. V prípade akéhokoľvek vystavenia sa biologickým vzorkám (napr. prostredníctvom poranenia pichnutím) si nechajte 

vykonať primerané lekárske ošetrenie, pretože tieto vzorky môžu prenášať HIV, vírusovú hepatitídu alebo iné infekčné 
ochorenie. 

9. Všetky ostré predmety, ktoré pri odbere krvi prišli do styku s krvnými vzorkami, zlikvidujte v kontajneroch schválených pre 
likvidáciu nebezpečného biologického odpadu. 

10. Aby sa minimalizovalo riziko expozície, po celú dobu vpichnutia do žily by sa mali nosiť ochranné rukavice. 
 
POZNÁMKA: Bezpečnostné trubicové držiaky VACUETTE® QUICKSHIELD sú navrhnuté na optimálne použitie s multi 
funkčnými ihlami VACUETTE® určenými na odber (okrem 18G) a ihlami VACUETTE® VISIO PLUS značky Greiner Bio-One. 
Použitie ihiel od iných výrobcov je zodpovednosťou používateľa. 
POZNÁMKA: Ak by sa v súvislosti s výrobkom vyskytli akékoľvek závažné udalosti, musia sa nahlásiť výrobcovi a príslušnému 
orgánu v členskom štáte, v ktorom používateľ alebo pacient žije. 
 

Skladovanie 

Držiaky skladujte pri teplote 4–25°C  
POZNÁMKA: Zabráňte vystavovaniu priamemu slnečnému žiareniu. Prekročenie maximálnej odporúčanej skladovacej teploty 
môže viesť k poškodeniu držiaka. 
 

Manipulácia 

PRED VYKONANÍM VPICHU DO ŽILY SI PREČÍTAJTE CELÝ TENTO OBEŽNÍK. 
Aby sa minimalizovalo riziko expozície, počas vpichu do žily a pri manipulácii so skúmavkami na odber krvi používajte ochranné 
rukavice.  
 
1. Odstráňte kryt z časti ihly, kde je ventil. 

POZNÁMKA: Dierovaný štítok slúži nielen k zjednodušeniu identifikácie, ale aj ako 
indikátor sterility a integrity produktu. Ak je perforácia zlomená alebo poškodená, 
ihlu zlikvidujte a vezmite inú. 

2. Ihlu naskrutkujte na bezpečnostný trubicový držiak VACUETTE® QUICKSHIELD. 
Uistite sa, že ihla je pevne nasadená tak, aby sa počas používania 
neodskrutkovala. 
POZNÁMKA: Nesprávne naskrutkovanie ihly do bezpečnostného trubicového 
držiaka VACUETTE® QUICKSHIELD môže mať za následok poškodenie závitu 
držiaka a/alebo ihly. Toto poškodenie môže spôsobiť uvoľnenie ihly počas vpichu do 
žily. 
POZNÁMKA: Ihly neohýbajte a ak je ihla ohnutá, bezpečnostný trubicový držiak 
VACUETTE® QUICKSHIELD nepoužívajte. 

3. Bodka na kryte ihly označuje umiestnenie úkosu. 
4.  Štít na držiaku možno otáčať do požadovanej polohy, v ktorej počas vpichu do žily 

zostáva stabilný.   
5. Zvoľte miesto vpichu. Použite turniket (max. na 1 minútu). Pripravte miesto vpichu 

do žily s vhodným antiseptikom. Po očistení oblasti vpichu do žily toto miesto už 
neohmatávajte! 

6. Ruku pacienta umiestnite do polohy smerom dole. Odstráňte kryt ihly. Vpich do žily 
vykonajte, keď má pacient ruku v polohe smerom dole a keď je veko trubice v 
najhornejšej polohe. 



 
 

2 / 2 
980207_Rev09_08-2020 

7. Trubicu zatlačte do bezpečnostného trubicového držiaka VACUETTE® QUICKSHIELD a 
na ventil ihly prepichujúcej gumovú membránu. Trubičky v bezpečnostnom trubicovom 
držiaku VACUETTE® QUICKSHIELD pri prepichovaní veka vyrovnajte na stred, aby sa 
zabránilo prieniku do bočnej steny a následnej predčasnej strate vákua. 

8. Akonáhle sa objaví krv v skúmavke turniket odstráňte. Nedovoľte, aby sa obsah trubičky 
počas úkonu dostal do kontaktu s krytom alebo koncom ihly, t.j. počas úkonu sa trubička 
za žiadnych okolností nesmie otočiť spodkom nahor. Trubičku vždy držte na mieste tak, 
že ju stlačíte palcom, aby sa zabezpečil úplný odber vákua. 
POZNÁMKA: Krv môže z puzdra ihly príležitostne unikať. Dodržujte univerzálne 
bezpečnostné opatrenia, aby sa minimalizovalo vystavenie nebezpečenstvu. 

9. Následné trubičky zaistite v držiaku. Dbajte na to, aby pri odbere krvi obsah trubičky neprišiel do kontaktu s krytom alebo 
hrotom ihly. 

10. Akonáhle krv prestane tiecť do poslednej trubičky, opatrne vyberte ihlu zo žily a na miesto vpichu primerane tlačte suchým 
sterilným tampónom až kým sa krvácanie nezastaví. Ak dôjde k zrážaniu, v prípade nutnosti aplikujte náplasť alebo obväz. 

 

Ihlu opakovane neprotektorujte! Protektorovanie ihiel zvyšuje riziko poranenia ihlou. 
 

POZNÁMKA: Po vpichu do žily, horná časť uzáveru môže obsahovať zvyšky krvi. Aby sa zabránilo kontaktu s touto krvou, pri 
manipulácii s trubičkami dodržujte vhodné bezpečnostné opatrenia.  
 
Aktivácia bezpečnostného štítu 
Ihneď po vybratí ihly zo žily, sa tieto postupy používajú na aktiváciu bezpečnostného štítu, aby sa zabránilo poraneniu ihlou. 
 

1. Bezpečnostný kryt aktivujte jemným potlačením krytu smerom k ihle na pevnom povrchu. Existuje aj možnosť aktivácie 
palcom alebo prstom, pričom palec a prst sa musia vždy nachádzať za krytom. (Pozri obrázok A1/A2) 

2. Keď sa bezpečnostný štít správne a úplne aktivuje, zaznie počuteľné cvaknutie. Riziko poranenia ihlou je takto prakticky 
vylúčené. (B) 

3. Použitú ihlu aj s bezpečnostným trubicovým držiakom VACUETTE® QUICKSHIELD zlikvidujte vo vhodnom zariadení na 
likvidáciu. (C) 

 
 
 
 
 
 
    alebo 
 
 
 
 
 
 
POZNÁMKA: Bezpečnostný mechanizmus po jeho aktivácii neuvoľňujte násilím ani ho znova neaktivujte.  

Likvidácia 

Pri likvidácii infekčného materiálu by sa mali zvážiť a dodržovať všeobecné hygienické pokyny a právne predpisy správnej 
likvidácie.  
Predchádzať nebezpečenstvu infekcie môžu rukavice na jedno použitie. 
Kontaminované držiaky sa musia zlikvidovať ihneď po odbere krvi v kontajneroch vhodných na likvidáciu nebezpečného 
biologického odpadu, ktoré potom možno autoklávovať a spaľovať. 
 

Údaje na štítku 

 Výrobca  Teplotný limit 

 Dátum použiteľnosti  Nepoužívajte opakovane 

 Kód šarže  Pozrite si návod na použitie 

 Katalógové číslo  Zdravotnícka pomôcka 

 Chráňte pred slnkom   
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