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Säkerhetsset för blodprovtagning + blododlingshållare 
Användningsinstruktioner 

 
 
Användning 
 
SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder används för rutinmässiga venprovtagningar. Den vingförsedda nålen hos SAFETY Blood Collection 
Set är utformad med ett säkerhetsskydd som kan aktiveras för att täcka nålen omedelbart efter blodprovstagningen vilket skyddar mot oavsiktliga 
nålsticksskador. Blood Culture Holder används till att fylla blod i blododlingsflaskor och rör.  
 
Produktbeskrivning 
 
SAFETY Blood Collection Set och/eller Blood Collection Set+ Blood Culture Holder är sterila blodtagningsnålar med vingar för engångsbruk som är 
anslutna till en flexibel slang med en förmonterad Blood Culture Holder. Hållarens utformning tillåter insamling av blod i blododlingsflaskor och VACUETTE® 

Blood Collection Tubes. Dessa produkter är inte tillverkade av naturgummilatex. Enheten ska användas av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal och endast 
i enlighet med dessa anvisningar. 
 
Försiktighetsåtgärder/varningar 
 
• Kontrollera SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder före användning. Använd inte SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder 

om de är skadade. 
• Använd inte SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder efter deras utgångsdatum. 
• Alla SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder som blir kontaminerade med blod anses vara farliga och måste omedelbart kasseras. 
• Släpp inte upp låset vårdslöst och dra inte i vingen med tvång – det kan skada enhetens skick 
• Sätt inte tillbaka nålskyddet på SAFETY Blood Collection Set. Återförslutning av kanyler medför en ökad risk för nålsticksskador och skadliga infektioner. 
• Använd inte kraft för att frigöra eller återaktivera säkerhetsmekanismen hos SAFETY Blood Collection Set efter att den har aktiverats. 
• Efter venpunktion, kassera använd nål med SAFETY Blood Collection Set + Blood Culture Holder som en enhet i lämplig behållare för vassa föremål 

enligt gällande riktlinjer och rutiner på din institution. 
• Håll alltid händerna bakom nålen vid användning och kassering. 
• Nålen får inte böjas. Att böja nålen kan orsaka smärta hos patienten, kan orsaka nålsticksskador, kan leda till att nålen kontamineras och orsaka 

infektioner, kan leda till hemolys av provet eller kan orsaka skador på stålröret och nålspetsen. 
• Hantera alla biologiska prov och tillbehör för blodprovstagningen (t.ex. lansetter, kanyler, lueradaptrar och utrustning för blodprovstagning) enligt 

gällande riktlinjer och rutiner på din institution. 
• Sök omedelbart vård om du exponeras för någon form av smittorisk (t.ex. genom stickskador). HIV (AIDS), viral hepatit och andra smittsamma sjukdomar 

kan överföras genom kontakt med biologiska prover. 
• Alla använda nålar anses vara kontaminerade och måste kasseras i en godkänd behållare för vassa och biologiska riskföremål omedelbart efter 

användning. 
• Återanvänd inte. En återanvändning av produkten kan orsaka farliga infektioner, personskador eller dödsfall. 
• Kassera alla använda SAFETY Blood Collection Set tillsammans med hållaren i behållare som är godkända för biologiskt riskavfall. 
• Handskar ska alltid bäras vid venpunktion för att minimera risken för att komma i kontakt med blodet. 
• Försiktighet måste iakttas vid blodprovstagning på patienter som är till exempel rörelsehindrade, hemofiliska eller epileptiska. 
• På grund av risken för ytkontaminering genom blod som droppar från den använda nålspetsen rekommenderas att nålen tas om hand med spetsen 

riktad uppåt. 
• Täck aldrig över säkerhetsmekanismen med tejp. 
• Försök inte manipulera säkerhetsmekanismen efter aktivering. 
 
Förvaring 
 
Förvara produkten vid 4–36°C (40–97° F). 
OBS! Undvik exponering i direkt solljus. Om högsta rekommenderade förvaringstemperatur överskrids kan hållarens kvalitet försämras. 
 
Handhavande  
 
• Rengör punktionsstället och dina händer enligt din institutions godkända rutiner.  
• Desinficera det exponerade septat på blodinsamlingsflaskorna med en alkoholdyna och låt lufttorka. 
• Genomför venpunktionen med patientens arm riktad nedåt. Blododlingsflaskor och blodprovtagningsrör ska hållas i en upprätt position under 

insamlingen. 
OBS! Följ tillverkarens instruktioner för korrekt hantering av blododlingsflaskor.  

• Placera Blood Culture Holder på flaskorna och tryck nedåt.  
• När rätt mängd blod har samlats in, flytta bort hållaren från flaskan och fortsätt (vid behov) med blodprovstagningen i ytterligare en blododlingsflaska 

eller VACUETTE® rör för blodprovstagning. 
• När du är klar, placera gasväven över injektionsstället utan att trycka på den. 
• Vid användning av SAFETY Blood Collection Set aktiverar du säkerhetsmekanismen genom att trycka in båda sidorna på navet för att aktivera låset. 

Skjut säkerhetsmekanismen bakåt tills ett tydligt klickljud hörs. Klickljudet är ett tecken på att säkerhetsmekanismen har aktiverats korrekt.  
• Tryck försiktigt på injektionsstället med gasväven i enlighet med institutionens rutin. 

OBS! Applicera inte onödigt tryck på punktionsplatsen. 
• Kassera enheten med Blood Culture Holder som en enhet i lämplig behållare för vassa föremål enligt gällande riktlinjer och rutiner på din institution. 

OBS! Håll alltid händerna bakom nålen vid användning och kassering. 
 
Avfallshantering 
 
• Följ de allmänna hygienriktlinjerna och rättsliga bestämmelser för korrekt kassering av smittförande material.  
• Använd engångshandskar för att undvika smittorisk.  
• Kontaminerade produkter med nålar måste omedelbart efter blodprovstagningen kasseras i lämpliga avfallsbehållare för biologiskt riskmaterial som 

därefter kan autoklaveras och förbrännas. 
 
Märkning på produktetiketter 
 

 
Tillverkare 

 
Temperaturgräns 

 Utgångsdatum 
 

Får inte återanvändas 

 Batchnummer  Steriliserad med etylenoxid 

 Katalognummer  
 Läs bruksanvisningen 

 
Tillverkningsdatum   

 
Varning! Federal lag i USA begränsar försäljning av denna enhet till läkare eller på order av läkare 
 
Litteratur: 
CLSI. Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens. 7th ed. CLSI standard GP41. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2017. 
CLSI. Principles and Procedures for Blood Cultures; Approved Guidline. CLSI document M47-A. Wayne, PA: Clinical and Laboratory Standards Institute; 2007. 
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